
＊	この検査薬は、一般用検査薬として厚生労働省
の承認を取得した体外診断用医薬品（一般用
医薬品）です。

＊	体調が気になる場合等にセルフチェックとして
本キットを使用し、陽性の場合には適切に医療
機関を受診してください。

第１類医薬品 一般用検査薬 製造販売承認番号：30500EZI00002000

問い合わせ先 株式会社サンオクス　https://www.sunocs.co.jp/contact/form/

BIOCREDIT Covid-19 
抗原検査キット Nasal（一般用）

【製品概要】
分類	 ：第１類医薬品
販売名	 ：BIOCREDIT COVIT-19 抗原検査キットNasal（一般用）
使用目的	：鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出（SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助）
特徴	 ：	・イムノクロマト法により新型コロナウイルスの抗原を迅速に検出
	 	 ・専用の測定装置は不要で、15分後に結果を 2色で表示
	 	 ・使用後の綿棒をチューブに入れたたまま安全に廃棄が可能
	 	 ・袋は使用したデバイスなどを入れるごみ袋として利用可能

一般用 SARS コロナウイルス抗原検査キット

※画像はイメージ



袋の上部を切り取ってください。 １番の線で内側に折ってください。 ２番の線で外側に折ってください。

３番の線で内側に折ってください。 ４番の線で外側に折ってください。 裏返してチューブを差し込んでください。

綿棒を鼻腔約2㎝のところ
まで挿入します。鼻腔の
内側の粘膜に沿って綿棒を
10回回転させ、粘膜表皮を
採取します。同じ綿棒を使用
して反対の鼻腔でも同様の
操作を繰り返します。

綿棒を緩衝液が入ったチューブ
に挿入し、10回ほど回転させた
のち、細くなっている部分
（ブレイクポイント）を目印に
綿棒を折ります。

キャップをチューブに
押し込み、しっかりと
はまっていることを確認
し、10回ほどやさしく
振り混ぜてください。

測定の直前に密閉袋からテスト
デバイスを取り出し、水平な
所に置いてください。テスト
デバイスの検体滴下部に抽出
した試料3滴を滴下します。

15 分後に結果を読み取り
ます。ただし 15 分より前
でも、コントロールライン
及びテストラインが確認
された時点で陽性の判定を
行うことができます。30分
を過ぎたテストデバイスは
判定に使用しないでくだ
さい。
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チューブ立て作成の手順

検体の採取と測定の手順

＊	この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「添付文書」をよく読んでお使いください。検査結果が「陽性」の場合は適切に
医療機関の受診等を行ってください。検査結果が「陰性」であっても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を
行ってください。

＊	本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。使用後の
綿棒等は感染性を有するおそれがありますので、廃棄時の取り扱いには十分注意し、使用したキット（綿棒、チューブ等
を含む）をごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重に
ごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。
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選任製造販売元：株式会社ジオメディ　製造元：Rapigen,Inc. レピジェン（韓国）　総販売元：株式会社サンオクス

鼻腔ぬぐい液
（Nasal Swab）
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第１類医薬品 一般用検査薬 製造販売承認番号：30500EZI00002000

15分後に
判定




